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PLANO DE GESTÃO  

LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

 

DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

 

Os Laboratórios de Microscopia Eletrônica estão instalados nas dependências do 

Departamento de Engenharia Mecânica. Estão divididos em laboratório de microscopia 

eletrônica, destinado à microscopia eletrônica de varredura, e laboratório de microscopia 

eletrônica de transmissão, destinado à esta técnica. 

Nestes laboratórios estão instalados os equipamentos: 

Microscópio Eletrônico de Transmissão, modelo JEM-2100, de fabricação da JEOL LTD 

Microscópio Eletrônico de Varredura Field Emission, modelo JSM-6701F, de fabricação 

da JEOL LTD. 

Microscópio Eletrônico de Varredura , modelo DSM 940, de fabricação da ZEISS 

Além destes equipamentos, estão instalados nestes laboratórios equipamentos para 

preparação de amostras, incluindo: 

Evaporadora SCD 050 BAL-TEC 

Evaporadora Delton Vacuum DESK V 

Ion Polishing System (PIPS) modelo 691 

Disc Punch GATAN modelo 659.00001 

Ultrasonic cutting tool GATAN modelo 601 

Disc grinding GATAN modelo 623 

Dimple grinder GATAN modelo 656 

ULtramicrotomo 

Os equipamentos são operados por pessoal treinado e autorizado pelos responsáveis pelos 

laboratórios e poderá atender docentes, funcionários, alunos de graduação, pós graduação, 

bolsistas de iniciação científica e pesquisadores da UDESC ou de outras Instituições de 

Pesquisa e Ensino. Poderão ser atendidos também usuários de setores públicos ou 

privados. 
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No caso de pesquisadores de outras Instituições de Pesquisa e Ensino, que possuam 

convênio de utilização de laboratórios da UDESC, o uso da infraestrutura será autorizada 

mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no convênio. 

EQUIPE 

A equipe responsável pela manutenção da infraestrutura e operação dos equipamentos é 
composta pelos coordenadores dos dois laboratórios e pelos responsáveis técnicos. Estes 
responsáveis técnicos são os alunos bolsistas treinados para operar os equipamentos, os 
professores e técnicos treinados para operação e manutenção dos equipamentos. 

Os coordenadores dos laboratórios são indicados pelo Chefe do Departamento de 
Engenharia Mecânica, e nomeados através de Portaria. 

 

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO  

 

Para ter acesso à solicitação de agendamento, o solicitante deve preencher o 

cadastro disponível no endereço XXXXXXXX. Este cadastro deve ser preenchido pelo 

responsável pela pesquisa ou pelo serviço de análise. O cadastro deverá ser atualizado 

anualmente. 

O solicitante deverá ser o responsável pela pesquisa (o orientador em caso de 

trabalho acadêmico), podendo indicar no formulário a pessoa que irá acompanhar as 

análises. O interessado deverá preencher o Formulário de Agendamento, disponível no 

endereço  XXXXXXXXXXXX. A data e horário de agendamento será informada por e-mail, 

devendo o interessado confirmar o comparecimento em até 48 horas após o envio do email. 

Caso contrário o agendamento será cancelado automaticamente.  

Atrasos de, no máximo, 15 minutos serão tolerados, porém em casos de atrasos 

superiores a este tempo o agendamento será cancelado. Novo agendamento será realizado 

mediante a justificativa e comprovação do motivo da ausência. Na reincidência de atraso 

sem justificativa, o usuário será impossibilitado de fazer agendamento no microscópio por 

30 dias.  Esta penalidade não será aplicada caso o usuário comunique o cancelamento com 

antecedência de 24 horas por e-mail. (XXXXXXX) 

A preparação das amostras é obrigação e de responsabilidade única do solicitante 

que deverá consultar a literatura especializada previamente ao agendamento. É importante 

ressaltar que amostras úmidas ou que não foram armazenadas em estufas de secagem ou 

dessecadores são impossíveis de serem analisadas devido à incapacidade de obtenção do 

vácuo adequado para o funcionamento do equipamento. Esta etapa também é de 

responsabilidade única do solicitante.   

Para a preparação de amostras para microscopia eletrônica de transmissão que 

envolvam o uso de equipamentos instalados no laboratório, o usuário deverá ser 

previamente instruído sobre as condições de operação dos equipamentos, devendo 

agendar o uso dos mesmo através do Formulário de Agendamento. O laboratório não 
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disponibiliza materiais auxiliares para preparação de amostra para o microscópio eletrônico 

de transmissão, como grades (grids) e porta-amostra. 

Cabe aos Laboratórios de Microscopia Eletrônica realizar apenas as etapas de 

metalização com ouro e deposição de carbono, quando necessário. O Laboratório possui 

um número restrito de suporte para as amostras (stabs), portanto, estes devem ser 

devolvidos no ato da finalização das análises. No caso de solicitantes que já possuam ou 

queiram adquirir seus próprios stabs, favor consultar o pessoal técnico dos Laboratórios 

para checar as especificações do porta-amostras. Os laboratórios não disponibilizam 

material de consumo na forma de grades, fitas de carbono ou outros materiais necessários 

para a preparação das amostras ou fixação destas nos stabs 

As taxas para utilização dos Laboratórios de microscopia são estabelecidas pelo 

CONCENTRO através de tabela disponibilizada e atualizada periodicamente 

Todo trabalho acadêmico (dissertação, tese, iniciação científica e artigos) que 

venham a utilizar as imagens obtidas com o equipamento deverá trazer no seu 

agradecimento, agradecimento explicito à DESC pela disponibilidade de utilização de sua 

infraestrutura. 

 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

  

Aplicam-se à todas as pessoas (docentes, funcionários, alunos de graduação, pós 
graduação, bolsistas de iniciação científica e pesquisadores) que tenham interesse em 
utilizar os equipamentos e necessitem de acesso ou permanência autorizada nas 
dependências dos Laboratórios de microscopia.  

1. O usuário deverá respeitar as Normas básicas de segurança em laboratório.  

2. A utilização dos equipamentos sem autorização prévia do responsável é 
expressamente proibida.   

3. É proibido o acesso e permanência de pessoas estranhas no Laboratório, sendo 
permitido somente nos casos de serviço de manutenção e limpeza. Os visitantes 
somente poderão ter acesso e permanência nas dependências quando 
acompanhados pelo responsável técnico ou pelo Coordenador de cada Laboratório.  

4. Os responsáveis técnicos não executarão atividades nos Laboratórios de 
microscopia aos finais de semana, feriados, horário de almoço ou após as 18:00 
horas. Sendo assim é expressamente proibida a utilização do equipamento fora do 
horário administrativo da UDESC-CCT, exceto quando autorizado pelo coordenador 
de cada laboratório  

5. Cada laboratório, através de seu corpo técnico ou coordenador, não se 
responsabiliza pelo armazenamento de amostras já ensaiadas. As amostras 
deixadas nos laboratórios serão descartadas. 
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6. As imagens e resultados obtidos através da análise nos microscópios serão 
armazenadas por período de 120 dias, sendo de responsabilidade do usuário 
procurar os operadores para copia dos arquivos em CD. 

  

  

CONDUTA E ATITUDES NO LABORATÓRIO  

 

É expressamente proibido o uso de pen drive ou acesso à internet no computador dedicado 
aos microscópios.  

É expressamente proibido fumar em quaisquer das salas.  

É expressamente proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida em quaisquer das 
salas de trabalho   

É obrigatória a comunicação de situações anormais, quer de mau funcionamento de 
equipamentos, vazamentos, falha de iluminação, ventilação ou qualquer condição insegura, 
ao coordenador do laboratório.  

É obrigatório que todas as amostras estejam devidamente identificadas e contenham 
informações sobre seu risco e forma adequada de manuseio.  

É de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios de  fazer cumprir os 
itens previstos nestas Normas.  

  


