
ESCLARECIMENTO 01 

 

 

 

PERGUNTA 

 

 

Item 01- Agitador magnético. 

Plataforma com Ø de 150 mm. 

A nossa tem plataforma com 135 mm. 

Gostaria de saber se posso cotar este? 

No restante do descritivo atende perfeitamente. 

Item 06- Chapa Aquecedora. 

É solicitada superfície de vidro cerâmico. 

Gostaria de saber qual modelo, o Requisitante usou como base para o seu descritivo. 

Não acho no mercado, um equipamento que chegue a 700°C. 

Item 16 – Coletor de dados Multifuncional. 

Gostaria de saber qual modelo, o Requisitante usou como base para o seu descritivo. 

 

 

RESPOSTA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

  

1)      Item 1. Agitador Magnético 

   

Esse agitador será utilizado em fluidos de densidade variável e será parte integrante do 

laboratório de química voltado a fazer análises de substância na cadeia produtiva do petróleo. 

Portanto, assim como outras instituições de ensino superior que utilizam esse tipo de agitador o 

CESFI necessitará de tal equipamento para trabalhos mais completos. Enfim requer-se uma 

plataforma de 150 mm. 

  

2)      Item 6. Chapa Aquecedora 

  

Essa chapa aquecedora será utilizada em fluidos derivados de petróleo e será parte integrante do 

laboratório de química voltado a fazer análises de substância na cadeia produtiva do petróleo e, 

portanto deve ter variação de temperatura entre 0 a 700
o
 C para contemplar a maior parte de 

experimentos oriundos da indústria petrolífera. Portanto, assim como outras instituições de 

ensino superior que utilizam esse tipo de instrumento o CESFI necessitará de tal equipamento 

para trabalhos mais completos. 

  

3)      Item 16. Coletor de Dados Multifuncional 

  

A descrição do edital foi consubstancia nos equipamentos disponibilizados no mercado e não 

incumbe ao órgão licitante indicar ou cotar produtos aos licitantes interessados, pois assim 

estaria ferindo os princípios da isonomia e impessoalidade. 

 

 


